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ARRIVO DEL DMR AL BLOCCO OPERATORIO/CDSARRIVO DEL DMR AL BLOCCO OPERATORIO/CDS

PRIMO CICLO DI STERILIZZAZIONE:PRIMO CICLO DI STERILIZZAZIONE:

CORRETTE METODOLOGIE PER PRESERVARE LA CORRETTE METODOLOGIE PER PRESERVARE LA 

QUALITA’ DELLO STRUMENTOQUALITA’ DELLO STRUMENTO



KEYWORD:

Scheda Tecnica- IFU

La scelta del metodo di sterilizzazione avviene tenendo conto delle 

indicazioni del fabbricante del dispositivo da processare .

Le indicazioni devono riguardare la scelta del metodo, la temperatura e la 

possibilità di riprocessare il DMR.

Pertanto è imperativo esigere la documentazione  di accompagnamento del 

dispositivo medico prima di sottoporlo al processo di sterilizzazione.



INGRESSO DEL DMR C/O BLOCCO-CDS
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PREPARAZIONE DEI DMR  AL LAVAGGIO

Il lavaggio di un DM costituisce un prerequisito essenziale per un’efficace azione delle fasi 

successive di disinfezione e/o sterilizzazione.

 

L’efficacia dell’azione di lavaggio sui DM viene ostacolata non solo dalla presenza di residui 

organici fissati sulle superfici, ma nel caso di DMR nuovi anche dalla presenza di sostanze 

lubrificanti  (oli siliconici etc) applicati sul DMR al fine di preservarne la funzionalità fino al 

momento della messa in commercio.  



SMONTARE QUANDO POSSIBILE I DMR 
COMPOSTI DA PIU’ PARTI



LAVAGGIO DMR

Nel caso di DMR NUOVI procedere a due cicli di detersione. 



RICOMPOSIZIONE KIT CHIRURGICI
E STERILIZZAZIONE

Procedere alla lubrificazione degli strumenti a snodo 
e/o incastro prima della ricomposizione dei kit

KIT: NON SUPERARE I 10 Kg di peso



Procedere al riassemblaggio dei DMR solo post sterilizzazione

Istru
zioni fa

bbricante



Grazie per l’attenzione !
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